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PREFACE 


En faisant paraitre cette de.uxieme edition complete et considerablement augmentee de 
notre Album illustre, nous tenons avant tout, a remercier sincerement nosnombreux clients 
de la confiance qu’ils n’ont pas cesse de nous temoigner depuis nos debuts, tout en les priant 
de bien vouloir nous continuer cette bienveillance pour l’avenir. 

‘IsLos deux grandes installations : 

Usine eleetrique a Sarlat (Dordogne) pour les articles en gomme 

et Usine a vapeur* aux Lilas (Seine), pour les articles en caoutchouc 

montees avec un outillage moderne et perfectionne, nous mettent en mesure aujourd hui 
d’executer dans un delai relativement court les commandes les plus importantes et a 1 entiere 
satisfaction de nos clients. 

Paris, le i er decembre 1906. 

Quelques mots de notre fabrication 

Grace a de longues etudes et de nombreux essais, nous sommes arrives a fabriquer des sondes et 
bougies repondant parfaitement a toutes les exigences de la chirurgie moderne. 

Par l’application successive d’une serie de couches speciales sur Un corps tres solidement tisse, 
nous arrivons a produire un instrument d’une elasticity reguliere et parfaite, qui, par un polis- 
sage particulier a la main, presente une surface tres lisse, tout en supprimant Femploi 
dangereux du vernis dont on se sert d’habitude pour activer la fabrication. 

L’instrument, ainsi travaille pendant environ trois mois, est rendu sterilisable a la plus haute 
temperature dans les vapeurs humides ou sEches et resiste Egalement a 1 eau bouillante ou 
aux agents chimiques employes pour desinfecter les instruments en gomme. Nos sondes et bougies 
sont, par consequent, garanties inaiterables sous tous les climats, sans que l’on ait besoin de 
prendre aucune precaution pour leur conservation. 

Les yeux de nos sondes sont tisses et les trames sont doublees et renforcees autour de 1 ceil, ce 
qui evite tout danger provenant de la casse si frequente en cet endroit, et ayant supprime le cul-de-sac 
en faisant les bouts pleins, nous avons egalement pare a l’inconvenient qui s’opposait au 
nettoyage de la sonde; enfin nous gommons nos sondes a l’interieur, ce qui rend le tissu absolument 
impermeable, empfiche la stagnation de l’urine, tout en facilitant son ecoulement. 

En placant l’oeil le plus haut possible vers l’extremite de la sonde, nous avons rendu l’introduction 
moins douloureuse, permettant ainsi une prompte Evacuation de la vessie. 

Toutes nos sondes sont a entonnoir et les bougies a bourrelets en gomme. 

Nous ajoutons que nous nous mettons complEtement a la disposition de MM. les chirurgiens pour 
la fabrication de n’importe quel nouvel instrument se rattachant a notre partie. 

Preface de notre premiere edition 
Paris, le i er juin 1897. 




CONSEILS UTILES 

POUR LA 

Conservation et la sterilisation de nos instruments 
en goninie elastique et en caoutchouc 


Gardes dans un endroit approprie, nos instruments peuvent se conserver en parfait etat 
pendant un temps indefini, sans aucune precaution speciale pour les proteger. • f 

Nous conseillons pourtant de les tenir dans un lieu aere et il est meme recommande de 
les secouer de temps en temps. 

Ne pas mettre nos instruments en gomme en contact avec des instruments de qualite 
inferieure qui pourraient les deteriorer en s y collant. 

Si au bout d’un certain temps une legere couche se formait a la surface de notre gomme, 
l’essuyer en frottant avec un linge sec, et le brillant ainsi que l’elasticite primitifs, reparaitront 

immediatement. _ . 

Pour le caoutchouc, une legere friction avec de la benzine ou de la glycerine enleve 

instantanement ce blanchissement provoque par le soufre. 

En hiver, nous recommandons de deballer et de deplier les articles en gomme, prudemment 
et dans un endroit tempere; de cette facon toute brisure et gercure a cause du froid seront 

evitees. . , . .. 

Quant aux divers moyens de sterilisation employes aujourd’hui, nous estimons que celle 
obtenue par l’eau bouillante ou par l’autoclave restera la plus efEcace. 


Notice. — Dans le but d’eviter des erreurs, nous avons conserve les anciens numeros 
de nos articles, en intercalant seulement ceux qui sont nouveaux. 

Les articles munis d’un O ne sont pas illustres. 
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PL. 1 


A. — URfiTRE - VAGIN - VESSIE 


N 0B 

1 

2 

3 


4 

5 


7 


I. — BOUGIES FILIFORMES 

(du N 1 au 6 Fili&re frangaise) 

Bougie filiforme cylindrique 
» » conique 

» » olivaire 

Ces bougies tissees d’une soie speciale et tres solide, sont malgre leur petit calibre, d’une parfaite resis¬ 
tance et grande sensibilite, offrant ainsi un precieux instrument au diagnostic et au franchissement des 
retrecissements. 

Bougie filiforme olivaire collodionnee, bout baionnette, du Prof r Guyon 
» » » » » spirale, » » 

Ces bougies filiformes a terminaison baionnette ou spirale, sont recommandees pour franchir les retrecis¬ 
sements excentriques et dans les cas tres dif&ciles. 

Bougie filiforme olivaire, interieur zinc, du D r Bazy 

Le fil mdtallique malldable se trouvant dans cette bougie permet de lui donner toutes les formes et facilite 
le passage avec aisancedes retrecissements difficiles. La tige de zinc est arretee a 1 c / m environ du bout 
et laisse souple l’extremite de la bougie, evitant ainsi le risque d’une fausse route. 

Bougie filiforme olivaire, interieur crin de Florence 

Le crin de Florence tisse dans toute la longueur du corps de la bougie, nous permet d’obtenir un 
instrument fin, suffisamment rigide et d’une grande elasticity qui reproduit fidelement toutes les sensa¬ 
tions par la partie anterieure. On peut lui donner facilement et sans collodion toutes les formes (spirale 
ou baionnette). 



9bis lObis 


8 Bougie filiforme olivaire en baleine 

S bis » » » » a bout tortille 

8 ter » » » » a bequille du D r Mercier 

Ces bougies doivent avoir une souplesse regulier# se comrfeuniquant de 1 olive a 1’extremite. 


9 

9 bb 

10 

1 Q bis 


11 


Bougie filiforme armee pour uretrotome 1 (vis femelle) monture apparente 
» » » » » » cachee 

» » » Benique 2 (vis male) » apparente 

5> » » » » » cachee 

Toutes nos bougies filiformes destinees a recevoir des montures mdtalliques, sont suffisamment renforcees 
et soutenues a la base sur une longueur de quelques centimetres. Ce procede empeche la cassure brusque 
de la gomme k 1’endroit de l’armature. Les articles 9 bis et 10 bis offrent en plus toute securite contre la 
rupture de la partie metallique. 

Bougie filiforme conductrice, double longueur avec bout conique 
et bout olivaire aux deux extremites 

Cette bougie d’environ 65 <=/"> de longueur sert de conducteur dans le catheterisme par gUssement. 


o 12 Mandrin-conducteur a bout flexible a rallonge du Prof 1 Albarran 
pour sondes ureterales pour homme 

o I2 bis Mandrin-conducteur a bout flexible simple du Prof 1 Albarran pour sondes 
pour femme 

13 Mandrin en gomme du D r Janet pour sondes en caoutchouc 

Cette tige en gomme est employee pour faciliter l’introduction des sondes Nelaton. 

13"b. Crochet avec tige souple du Prof. Guyon pour retirer de la vessie les bougies fines. 



14 Bougie pour la dilatation retrogade (Dilatation a la suite). 

Cette bougie commence au N« 3 et grossit suceessivement jusqu’au N* 12. 


1 (TJretrotome, voir n° 475, planclie 12). 

2 (Bougies Beniqu.6 ou Guyon, voir n° 2Qbis, plandie 2J. 


Double de la grandeur naturelle. 
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II. — BOUGIES URETRALES EN GENERAL 

(du N* 7 au N* 30 de la filifere franqaise) 

N°* 

15 Bougie cylindrique 

4© » conique ou cylindro- conique 

17 » conique olivaire (forme a) ou cylindro-conique (forme B) 

IT 1 ” 16 Bougie olivaire a ventre de Ducamp (Voir plan.ch.e 3 pour l’illustration) 
o 18 » cylindrique, intdrieur grenaille de plomb 

19 » olivaire » » » 

Le remplissage des bougies de grenaille de plomb donne des exeelients dilatateurs uretraux fermes et 
lourds, qui par leur propre poids aident 4 l’introduction. Op les emploie avec succes dans des retrecisse- 
ments fibreux et spasmodiques. 

20 Bougie olivaire interieur tige de plomb 

La tige malleable de cette bougie augmente sa rigidity'et permet de lui faire prendre instantanement 
toutes les courbures n^cessaires. 



20 l,is Bougie (Catheter) en metal nickele du Prof. Guyon. 
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N°® 

21 

o 21 bta 

22 


23 



24 

25 


26 


o 26«* 


27 


28 

28 bte 

29 

29 bu 
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II. — BOUGIES URETRALES EN GENERAL 

(Suite) 


Bougie exploratrice k boule du Professeur Guyon 

La boule k angles arrondis de cette bougie en rend l’introduction facile 
et est absolument inoffensive au retour. 

Bougie exploratrice k boule coupee d’angle de Leroy d’Etiolles 

La sensation est k cause de Tangle fin de la boule considgrablement 
augments — le diagnostic par consequent plus precis. 

Bougie a boule perforee avec olive precedente du D r Oroquieta 



Get instrument a 1’avantage de localiser le liquide injecte entre la cavity formde par les deux boules et 
d’4viter de cette fa$on qu’il se repande inutilement sur toute la muqueuse. 


Bougie exploratrice a boule graduee par 1 centimetre 

Pour etabiir la distance de la partie malade k l’orifice exteme urgtraL 
Proedde special de graduation inalterable. 


Grandeur nature 


Bougie conique olivaire du D r Mallez (2 olives) 

» » » » (3 olives) 

Les instruments du D* Mallez trouvent le mime emploi que les explorateurs. Le cou effili et 1’olive 
terminals fine facilitent 1’introduction et permettent par consequent Implication de numiros plus forts. On 
obtient souvent un resultat avec ces bougies dans des cas ou Texplorateur ne peut pas rendre service. 

(Voir aussi notices pour les N“ 46-48, planclae 5). 

Bougie cylindro-conique a extr6mit6 filiforme des D” Lesi ou Philips 
pour dilatation lente, progressive, extemporanee 

(Voir pts.nri'Wft 2 pour rniustration et notices.pour les N C! 46-48, planche 5). 

La « Bougie a fouet » a 6U ddcrite pour la premiere fois par le Professeur Reginald Harrison dans 
“ The Lancet ”, le 8 Fevrier 1883. 

« C’est une bougie de grande longueur et tres flexible; ayant le bout tres effile, elle pinfetre sans aucune 
« difficult^ dans les retrecissements les plus droits et en avan^ant, elle s’enroule dans la vessie. De cette 
« maniere, une grande dilatation est tres rapidement effectuee par Tintroduction d’un seul instrument ». 

Cette bougie, a obtenu depuis un grand succes. 

Bougie cylindro-conique a extremite filiforme du* D r Philips raccordee 
en 2 pieces pour dilatation a la suite 

Modele A a armature visible. Modele B a armature cachee 
Bougie cravache du Professeur Harrison, conique effil6e a cannelure 

exterieure (Voir planche 2 pour rillustration). 

« Cette Bougie a comme principe la « Bougie a fouet » ( Voir N° 26 meme planche ). Etant profondement 
« creusie, elle peut Sgalement servirde sonde evacuatrice d (Lettre du Prof. Harrison du 24 Avril 1905). 

Bougie courbe cylindrique de Gely 26 w s b 

» cylindrique a bequille de Mercier 
» courbe conique olivaire 

» conique olivaire a bequille du Professeur Guyon 

Cette Bougie est employee pour la dilatation des retrecissements compliques d’hypertrophie de la prostate. 
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HI. — SONDES VESICALES EN GENERAL 

Du N* 7 au 30, filifere francaise. 

Les numfiros au-dessous ne pouvant se faire qu’en soie, les prix relatifs A cette quality sercmt appliques. 


Sonde cylindrique droite 

» » » pour femme, longueur environ 18 e / m du N° 14 au 20 

>> >> » » » 20 c /mavec saillies en 

vrille pour introduction, medicamenteuse du N° 14 au 18. 

Sonde droite cylindrique, longueur courante, a ceils multiples, du D r Bazy 
Sonde droite cylindrique, longueur courante, a trous multiples 

Les Sondes 430 et 530 sont employees chez les malades atteints de catarrhe vdsical et pour pratiquer 
des lavages ou irrigations rapides dans l’urbtre posterieur. 

Sonde droite cylindrique drainee, longueur 20 e / m , pour irrigation 
de l’uretre anterieur du N° 12 au 18 q 


Sonde conique 


conique olivaire 


ou cylindro-conique olivaire 


a bequille du D r Mercier (Voir dessins pour les diffOrentes coudures). 
» avec oeil dans le coude 

» a ceils multiples 


L’application des Sondes N OB 34 et 234 est semblable a celle des N os 430 et 530. 
Elies facilitent surtout le lavage des uretres prostatiques. 



Sonde droite ou courbe, percee du bout pour injection de cocaine 
caustique, longueur 23 c / m (Voir 89, pianciie is) 

Sonde droite percee du bout sans oeil lateral de Maisonneuve 

» » » a un oeil lateral du D r Moreau Wolf 

» » » a deux oeils lateraux, du Prof. Guyon 

Sonde bicoudee du D r Mercier 

La Sonde bicoudee rend de tr£s grands services dans les cas de grosses prostates. 


38 bia Sonde bicoudee a bout olivaire 


GOUDURE&mm 


NOS SONDNS 


go mm e (Sarlat) 
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N os 

39 

40 

41 


42 


242 


III. 


SONDES VESICALES EN GENERAL 

(Suite) 


43 

44 

45 

46 


o 47 
48 


Sonde courbe cylindrique du D r Gely 

» » conique-olivaire du D r Guillon 

» conique olivaire a bequille du Professeur Guyon 

Les sondes precedentes sont employees avec succes dans les (as d’hypertrophie de la prostate. Elies 
reunissent tous les avantages des sondes metalliques sans en avoir les inconvenients. 

Sondes pour instillation a boule perforee du Professeur Guyon 

(Pour les diff&rentes formes de la boule, voir les H“ 21 et 21ti=, planche 3) 

Sonde a mi-boule terminale avec bougie fine conductrice invaginee pour la 
dilatation par progression. 

Sonde pour instillation a jet recurrent du D r Thevens 
» » » a bequille du D r Tuffier 

Cette sonde est destinee a porter des instillations derriere le col. 

Sonde pour instillation graduee par 1 °/ m (Voir notice pour ie n- 23 , pianche 3) 
Sonde a longue effilure du D r Philips d’une seule piece 

L’extremitd filiforme d’une grande souplesse, s’enroule dans la vessie et sert de cette fa?on de conducteur 
k la sonde. (Cathdterisme k la suite) (Voir aussi notice pourle N* 23, plancbe 3) 

Sonde a longue effilure du D r Philips raccordee en deux pieces armature visible 
» » » » » » cachee 

L’avantage de ces sondes reside en ce que le praticien peut, sur un seul conducteur, monter des sondes 
de diverses grosseurs. 


49 Sonde a boule creuse percee en arrosoir du D r Desnos 

Cette sonde est specialement recommandee pour irrigations dans I’uretre posteneur , traitement de 1 ure- 
trite chronique. 

50 Sonde porte-pommade avec piston metallique, modele Porges depose 

La partie fenetree de l’instrument est plongee dans le medicament, jusqu’i ce qu’elle en soit completement 
remplie. On introduit ensuite la sonde, qui, par sa souplesse passe aisement. Une legere pression sur le 
bouton de la tige metallique, maintenue par un ressort, fait descendre celle-ci dans la partie rdtrecie et ajouree 
de l’instrument, expulsant ainsi 1’emulsion niedicamenteuse. Avoir soin de fixer la tige par 1 ecrou d arret 
et donner quelques tours k l’instrument pour bien repandre la pommade. Toutes les pieces metalliques de 
eet appareil sont demontables pour un nettoyage complet. 

O 51 Sonde cylindrique a longue effilure du cote oppose 
o 51 ^ » ohvaire » » * 

51 ter » a bequille » » » 

Ces sondes sont employees dans l’uretrotomie externe et sont destinees a rester k demeure dans la vessie. 



















IV. — SONDES & BOUGIES A EXTREMITE SOUPLE 

La partie superieure de ces instruments dtant plus souple et elastique se conforme mieux aux sinuosites 
du canal, tandis que la partie inferieure plus rigide, facilite beaucoup leur introduction. 


N° 

52 Bougie conique olivaire a extremite souple (forme a ou forme b) 

52 bls » droite cylindrique a extremite souple 

Les Bougies N«s 52 et 52W*' se font du N° 1 au 30 

52 ter » tres effilee avec bout olivaire a extremite souple remplie de 

grenaille de plomb (modele de Wildungen). 

53 Sonde droite cylindrique a extremite souple 

54 » 


55 


conique olivaire a extremite souple (forme c ou forme D) 

a bequille du D r Mercier a extremite SOUple (Voir les diffdrentes coudures, plancbe 













V. — SONDES ET BOUGIES EN DOUBLE TISSU DE SOIE 

ja soie s P eciale 311181 c F le tous les elements employes pour cette qualite nous permettent de produire 
des instruments d’un calibre capillaire tout en obtenant un canal tres large. 

En general, cette qualite superieure se distingue par sa grande souplesse et son fini irrdprochable. 


N os 

56 

57 

58 

o ggbis 


59 


o 59 bis 


60 

60 bls 


Sonde droite cylindrique en double tissu de soie 
» conique olivaire » » 

» a bequille a un ou deux oeils lateraux en double tissu de soie 
» » a oeil dans le coude » » 

» a longue effilure du D r Philips » » 

(Voir Notice pour le N° 26, plancbe 3) 

Bougie a longue effilure du D r Philips en double tissu de soie 
» conique olivaire en double tissu de soie 
» droite cylindrique » » 


(Voir les diffCrentes 
coudures, planche 4). 


Les Bougies N os 60 et 60 bis se font du N° 1 au 30. A partir du n° 7 elles peuvent etre grenaillees. 

260 » olivaire k bequille » » 

156 Sonde percee du bout avec ou sans oeils lateraux, en double tissu de soie 
457 Sonde olivaire a bequille en double tissu de soie 


158 


bicoudee 
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V. — SONDES ET BOUGIES EN DOUBLE TISSU DE SOIE 

(Suite) 


N 05 

159 Sondes a ureteres en double tissu de soie de differents auteurs 

Ces sondes ont de 75 a 80 c / m de longueur et se font ordinairement du N" 4 au 9 

Module a : a bout olivaire 

— b : cylindrique 

— c : conique 

— d : a plusieurs oeils et bout coupe en biseau 

— e : perce du bout 

— p : gradue par centimetre a petits traits circulaires rouges 

— g : » » plein rouge et noir 

Tous ces modeles peuvent egalement etre foumis en gomme noire sur tissu soie. Nous fabriquons sur 

demande aussi tout autre type de sondes & uretere. 

Nos graduation et numeration sont garanties en couleurs ineffa^ables. 

O 259 Nouvelle sonde ovaie a ureteres et bout rond du D r A. Freudenberg. 

Nous avons construit cette sonde a section ovale sur les indications du D r A. Freudenberg pour 
utiliser completement la place disponible dans le tube de son cystoscope combine. 

Modele H. : la meme gradude par centimetres en couleurs differentes. 

L’avantage de cette graduation est, que l’on peut y lire directement a l’aide du cystoscope la profon- 
deur a laquelle les sondes sont enfoncees dans les ureteres (Annales des mal. des O. G. V. 
15 Mars 1906). 

Bougies a ureteres (Voir Mandrins N“ 12 et 12 bis, planche 1 ) 

o 459 Mandrin en baleine pour sondes a ureteres du D F Freudenberg. 

Le D r Freudenberg recommande specialement ces mandrins parce qu’ils donnent aux sondes a ureteres 
une elasticite remarquable. Us peuvent facilement etre sterilises par l’ebullition ou la vapeur 
sans rouiller et sans coller a la sonde 

o 559 Mandrin en gomme pour sondes a ureteres 

o 659 Bougie » » a ureteres du Prof r Texo de Buenos-Aires 
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458 
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V* 13 . — NOUVELLES SONDES MEPLATES (Ovales) & TRIANGULAIRES 
en double tissu de soie. -= Modeles deposes 


N- 

258 Sonde meplate a bequille a angle prononce et a deux ceils late- 

raux du D r Bartrina (modele Porges depose) en double tissu de soie 

« L’uretre du prostatique, par suite de l’accroissement des lobes lateraux de la prostate, se trouve aplati et 
« cette deformation est constante, quelle que soit la forme ou la variete de Phypertrophie de la prostate. Or, 
« il est evident qu’une sonde ovale, passera plus aisement qu’une sonde ronde. Les experiences faites par 
« l’auteur a Phopital Necker, ont meme demontre que dans beaucoup des cas, des sondes ovales d’un gros 
« calibre, N“ 22 et 28 p. e., peuvent etre plus facilement introduites que des sondes a bequilles rondes 
« d’une grosseur moyenne 15 et N os 16 p. e. La sonde meplate est done la sonde des prostatiques par 
« excellence ». 

(Extrait des Anrtales des Mai. des Org. gen. urin., 13 Mars igo3 et lettre du D r Bartrina de 
Barcelone, i Mai igo5.) 

358 Sonde meplate a bequille a ceils multiples du Professeur Albarran deposee 

Cette sonde rend des services reels dans les irrigations des prostatiques difficiles. 

458 Sonde meplate cylindrique a Courbure fixe (petite ou grande) du D r Frank dep. 
558 Sonde meplate conique dite lanceolee du D r Arantes Pereira deposee 
658 Sonde meplate dans le sens inverse,a bequille des D rs Bastos et Wishard dep. 

Le D r W. N. Wishard dit au sujet de cet instrument: « J’ai trouve dans l’application pratique de ces 
« sondes qu’elles offrent un avantage precieux sur les sondes a bequille de forme courante par leur 
« flexibility superieure. L’introduction de la sonde devient plus facile surtout dans certains cas de grande 
« elongation et de courbure prononcee de 1’uretre prostatique ». 

758 Sonde k bequille avec partie superieure triangulaire du D r Freudenberg dep. 

N.-B. — Pour les filieres des sondes 258 4 758, voir planclie 31. 


VI. — SONDES A DOUBLE COURANT 


61 Sonde a double courant pour homme du D r Reliquet 

° 62 Sonde a double courant pour femme 

63 Sonde a double courant pour lavage intra-uterin du D r Porak 

Cette sonde est destinee aux irrigations intra-uterines. 

64 Nouvelle Sonde a double courant droite cylindrique en soie 

La soie employee pour cette sonde nous permet d’obtenir un canal tres large, tout en faisant des numeros 
tres fins. 



Petite fledhe en argent pour indiquer la direction de la bequille. 

(sur demande seulement) 
















PL. 10 


VII. — SONDES ET BOUGIES EN CAOUTCHOUC ROUGE PUR 

a surface polie. 

Ces instruments sont fabriqu.es en caoutchouc (Para) pur rouge et se distinguent par un travail rdgulier 
et une surface brillante, obtenue par notre procdde special et sans l’emploi d’aucun vernis. 

Us offrent une parfaite resistance a la sterilisation par 1’eau bouillante ou les vapeurs desinfectantes, et un 
sejour mtoe prolonge dans un liquide aseptisant ne produit aucune alteration dans leur matiere. 

Log6s dans un endroit propre a ce genre d’instruments, ils se conservent en parfait etat pendant longtemps. 


N os 

65 Sonde Nelaton a oeil veloute bout creux, longueur 33 c / m \ „ ^ 


66 » 

» 

» 


» plein (asept.) » 

33 » 

o 67 » 

» 

» 

» 

» » » 

40 » 

68 » 

» 

» 

» 

» » agodet » 

36 » 

68 bis » 

» 

pour femme 

» » 

16 » 


° 68 ter Sonde vesicale en feuilie anglaise a entonnoir du Prof. Guyon 


Cette sonde a un canal interieur beaucoup plus large que la sonde Nelaton en caoutchouc mould L'oeil 
tres elargi et les petits orifices pratiques dans la tSte de la sonde, permettent l’evacuation rapide de la 
vessie tout en simplifiant le nettoyage complet de la sonde. 


168 

69 

169 

169 biE 


Sonde Nelaton a oeil oblique aseptique a godet modele americain, long. 40 c / m 
» » a bequille (coudee) aseptique a godet, long. 40 c / m 

» » bi-coudee » » » 40 » 

» » a bequille meplate » » » 40 » 

L’oeil lateral de la sonde 69 pent etre remplace par une ouverture centrale ou par de nombreux petits 
trous (indiquer la forme 4 ou 5). 


70 
7Q Ws 

71 
71 bU 


72 

72 A 

72 bis 

172 


Sonde Nelaton a trous multiples pour irrigation de I’uretre poster., long. 33 c / m 
» » » » » » » anter., long. 16 c / m 

Sonde a demeure du D r Pezzer pour introduction directe 
» » » » » retrograde 

Cette sonde est employee apres Foperation de la taille bypogastrique. 


» 


a 2 branches du D T Mal6eot 
a 3 » modele Porges depose 

a 4 » » » » 

a 4 ailettes de Holt, modele Porges depose 


Les sondes k demeure peuvent etre fixees dans la vessie, sans aucune attache extdrieure. Elies necessitent pour 
leur introduction direete, remploid’unmandrin. (Voir les diffdrents modules N“ 348, etc., planche 37) 


73 Sonde Nelaton percee du bout, longueur 33 7m 

° 73 bk » » » » » 40 » 

74 » » droite aolive » 40 » a entonnoir 

74 b “ » » legerement courbe a olive, longueur 40 cent, a entonnoir 

Ce modele connu sous le nom « Sonde de Tiemann » est fabrique d’un melange special de caoutchouc 
donnant a l’instrument une plus grande fermete. 

74 ter Sonde Nelaton aboule percee en arrosoir, du N° 12 a 19, de Mitchell longueur 33 e / m 

N.-B. — Pour les Sondes Nelaton sterilisees a l'autoclave dans un 
Notice N“ 219, planche 39. 


tube de verre scelle, voir 
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VII. — SONDES ET BOUGIES EN CAOUTCHOUC ROUGE PUR 
a surface polie 

(Suite) 


PL. 11 


N os 

272 

372 

461 

161 fc “ 

166 

174 


166 bis 

474 ^ 


274 


Sonde a demeure de Napier 

Sonde-Bougie dilatatrice avec robinet du D r Tamier 
Sonde double courant pour homme ou femme en caoutchouc moule 
» » » » » en feuille anglaise 

Les sondes double courant N° 161 et 161^ se font du N° 14 jusqu’au N° 30 de la filiere Charriere. 
pour l’uretre. longueur 35 •/». (Voir planche 22 pour canules (Sondes) rectales a double courant). 

Bougie Nelaton cylindrique, interieur tissu prepare, modele Porges depose 
» » olivaire, » » » » » * 


L’intdrieur des Bougies 166 et 174 est forme par un tissu toile solidement maintenu par son enveloppe 
de caoutchouc mould. Nous obtenons de cette fagon une bougie qui peut remplacer avantageusement une 
bougie en tissu plein et offre une bonne resistance a la contraction exercee par la pression des doigts k 
I’introduction. La surface lisse de ces instruments facilite beaucoup leur application. 

Bougie Nelaton cylindrique, int. tissu prep. a extremite assouplie, mod. Porges dep. 
» » olivaire, » » ^ ^ 

Les bougies 166 bis et 174 bis sont construites sur le meme principe que les N«* 166 et 174. A 4 
cependant du bout, l’interieur en tissu est arretd et la bougie se termine en caoutchouc plexn. Cette 
partie assouplie facilite la penetration de l’instrument en se conformant aisdment a la ligne du canal. 

Nous faisons les N» s 166, 166 bis 174 et 174 bis, a partir du N® 10 au 21 et ceux au-dessus sur demande 
spdciale. 

Rallonge en caoutchouc pour sonde a demeure 
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VIII. — ELECTROLYSEURS 

75 Tige avec serie d’olives graduees en metal (au. n° 8 a-a 20 ) pour le traitement 
des retrecissements, du Professeur Guy on 

175 Bougie electrolytique avec olive de Newmann (du 9 au 20 ) 

275 Bougie electrolytique du D r M. Alcayde, modele Porges depose. 

(la serie complete du N° 5 au 21), 

Le D r Alcayde ecrit au sujet de cet eleetrolyseur : 

« Avec ce precieux instrument j’ai pratique une multitude de fois l’electrolyse dans les retrecissements de 
« l’uretre avec des resultats tres satisfaisants et appreciates. Le mot precieux n’est point une exageration 
« en vertu de la facilite de la sterilisation parfaite de ce petit instrument et de la securite qu’il offre au pra- 
a ticien dans son emploi sans pouvoir blesser les tissus, ni trop incommoder le patient (voir Le N° 6 
« des Org. Gen. Urin., Mars igo5). 

« L’abandon et proscription de l’electrolyse dans les retrecissements de l’uretre dus aux fatales conse- 
« quenees qu’ils determinait, 4taient produits en grande partie par les mauvaises conditions de l’electro- 
« lyseur employe jusqu’ici. ( Valence, 20 Avril igoS'). » 

76 Eleetrolyseur Lefort pour l’uretre avec couteau simple en platine 

Voir 6chelle pour la convexite et l’ecartement du couteau. 

76 bis Le meme avec bougie filiforme conductrice armee 
o 76 ter » » » "» » vis cach.ee 

1076 Boite contenant : une tige conductrice gommee, 6 couteaux simples, platine, inter- 


changeables et 3 bougies filiformes armdes. 



176 Eleetrolyseur du D r Fort a lame double pour l’electrolyse bi-lineaire 

' « Cet eleetrolyseur remplace avantageusement les instruments tranchants. L Electrolyse des 
« structures a tous les avantages de 1’uretrotomie interne sans en avoir les dangers, ce qui est precieux. 

« L’Electrolyseur opere chimiquement la substance du tissu du retrecissement en ligne droite. 

^ L’operation est en somme une URETROTOMIE ELECTRIQUE. » 

« L’Electrolyseur bi-lineaire, le plus petit qu’on puisse employer passe par le n° 20 de la filiere 
« Charriere, mais on peut employer, ce qui arrive tres ffequemment, les n«s 26, 30 et meme 86 
« (Lettre du D r Fort, Paris, 6 avril 1906). » 

176 bis Le meme, avec bougie filiforme conductrice armee, vis cachee 

O 1176 Boite contenant : une tige conductrice gommee, 6 couteaux doubles, platine, inter- 
changeables et 3 bougies filiformes armees. 

375 Bougie electrolytique de Bordier. 

N B . - Nous nous ebargeons egalement. d .11 gamissage en gomme de tout autre modele 
d’electrolyseur ou d’excitateur. 


475 Uretrotome de Maisonneuve avec 3 lames et 2 bougies conductrices. 

(Pour la gravure voir plancbe 17) 
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IX. — DIVERS 


N °s 

79 Fixateur pour sondes, forme museliere 

79 iis Plaque fixatrice mobile en caoutchouc mould pour drains, canules 
rectales, vaginales, etc. 

79 ter Fixateur de sondes pour femme, tout en caoutchouc 

Ceinture pour ces fixateurs (Voir n° 1596, planche 44) 

179 Fixateur demi-spherique en metal pour bougies filiformes armees a demeure, 
modele Porges depose 

279 Pessaire-Drain intra-uterin de Greenhalg 

Ces drains qui se font du n° 12 a 20 peuvent se maintenir en place sans attache (drains auto-fixateurs) 

379 Pessaire a tige de Nelaton en caoutchouc rouge 

80 Ballon rectal de Petersen pour la taille hypogastrique avec robinet 

Contenances s 300, 400, 500, 600, 700 grammes 

81 Ballon de Champetier de Ribes, pour accouchement provoque, grand modele 
avec robinet, 8 a 12 c/m de diametre 

° 81 1)13 Le meme, petit modele, sans robinet, 4 a 7 c/m de diametre 

o 181 Siphon de Tuffier pour lavage uretral 

281 Siphon de Lavaux avec sonde double courant caoutchouc rouge pour lavage 
de la vessie et disque pour rompre le jet de retour. 
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IX. — DIVERS 

( Suite) 


N os 

82 Speculum Fergusson interieur argente pour le vagin, assortiment en 4 tallies 

(Voir diametres ci-dessous) 

Nous fabriquons ces speculums en 3 qualites : noire, rouge et blonde soie. 

182 Speculum Fergusson pour le rectum, fenetre ou avec fente, assortiment 
en 3 tailles (Voir diametres ci-dessous). couleur noire 

282 Endoscope pour l’uretre, deux qualites : noire et blonde-soie 


83 Pessaire rond en gomme noire 4 a 8K c/m et 9 a 10 c/m de diam. 


o 83 Ms 


» 

» blonde soie » 

» 

' (Sur commande seulement) 

o 183 

» 

ovale 

» noire » 

» 

» 

183 Ws 

» 


» blonde soie » 

» 

(Sur commande seulement) 


84 Bougie resonnatrice pour le diagnostic des calculs vesicaux 
(model e Porges depose). 

L’instrument consiste en une bougie armee a son extremite vesicale d’une tete en metal lourd et sonore, 
solidement sertie. Elle renferme dans scnr interieur une chainette qui relie la tete m£tallique au pavilion 
de la sonde Cette chainette repond a un double but : 1° Prevenir tout accident possible en maintenant 
rigoureusement la tSte metallique; 2° Propager le son jusqu’au pavilion. Un mandrin que l’on pourra 
faire glisser a l’interieur de la bougie permet de donner a l’instrument toutes les coudures desirables 
pour faciliter le cath^terisme et les recherches intra-vesicales. 

(Cette bougie a etd presentee par le D r Granel au Congres de l’Association Frangaise de l’Uro- 
logie en la seance d.u 6 Octobre 1905). 
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X. — SERIN GUES 


N os 

85 Seringue avec sonde a boule pour instillation du Prof. Guyon, en boite gainerie 

o 8Q Seringue avec sonde a boule pour instillation du Prof. Albarran en boitegainerie 

87 Seringue a injection uretrale du D r Janet, avec piston conique, monture 
caoutchouc durci 

1S7 La meme, monture metal nickele 

Les seringues 87 et 187 ont un avantage incontestable sur d’autres seringues similaires par la forme du 
piston. Celui-ci etant conique, s’adapte parfaitement au verre, ce qui permet l’expulsion complfete du 
liquide jusqu’fe sa dernifere goutte. 

88 Seringues vesicales en caoutchouc durci rouge. 

Contenances : 30, 50, 75, 100, 125. 150 et 200 grammes. 

488 Seringues vesicales du Prof. Guyon cylindre verre, monture metal nickele. 

Contenances : 30, 50, 100 150 et 200 gra mm es. 

288 Seringues vesicales tout metal nickele, demontable, D T Janet, modele Porges. 

Contenances : 50, lOO et 150 grammes 

89 Seringue du Professeur Ueltzmann en metal nickele avec sonde en gomme 
percee du bout, droite ou courbe, a canal capillaire, en boite aluminium 

Seringue a vaseline (Voir 248 , pianciie 37) 

489 Nouvelle seringue de trousse, forme mediate, entierement demontable, 
Brevetee S.G.D.G., grandeur unique 100 grammes, dans une pochette en peau 

Cette seringue par sa forme speciale presente un tres faible encombrement et peut etre logee facilement 
dans la poche ou dans une trousse. 

Son corps est de forme meplate et la tige du piston se reduit en telescope sur un minimum de sa longueur. 
De plus, elle se demonte facilement et permet ainsi la sterilisation complfete de ses organes. 

Les figures ci-dessous dispensent d’une longue description. 
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B. — CESOPHAGE 


I. — BOUGIES CESOPHAGXENNES 
(a) en gomme 


N- 

90 Bougie oesophagienne cylindrique. 

91 Bougie oesophagienne conique. 

92 Bougie oesophagienne olivaire. 

Les bougies oesophagiennes 90, 91 et 92 sont de 70 c/m de longueur environ et se font du 
n° 7 au 60 de la Fili&re frangaise. Sur demande, elles peuvent etre egalement remplies de 
grenaille de plomb. 

o 92 Ms Bougie oesophagienne a bequille du N° 15 au 36. 

o 93 Bougie oesophagienne cylindro-conique a double paroi du D r Bouchard 

Du n° 9 au 60 Filiere frangaise 

94 Bougie conductrice oesophagienne double longueur pour le catheterisme 

par glissement (Voir aussi sonde <^soph.agienne perc6e du bout n° 99, planclie 18). 

o 194 La meme en baleine 

o 294 Bougie tige pleine a grandes boules de chaque extremite, pour diagnostic et 
dilatation, modele Porges 

294 Ms La meme graduee 

N.-B. — Filiere oesopliagienne, voir n<> 150, planehe 31 
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I. — BOUGIES CESOPEAGIENNES (Suite) 
(a) en gomme (Suite) 


N“ 

394 Dilatateur oesophagien du D r Richet avec serie de 6 bougies en gomme 

o 394 bls Le meme avec bougies remplies de grenaille de plomb 

494 Dilatateur oesophagien du D r Trousseau, tige baleine a anneau metal nickele, 
avec 6 olives en buffle 

O 594 Le meme avec olives en ivoire 

O 694 Dilatateur oesophagien du Prof. Verneuil, avec conducteur et 6 olives buffle 


(b) En caoutchouc rouge pur a surface polie 
interieur tissu special prepare 

(Modeles deposes) 

490 Bougie oesophagienne cylindrique, interieur tissu prepare, Modele Porges 
191 Bougie oesophagienne conique, interieur tissu prepare, Modele Porges 

492 Bougie oesophagienne olivaire, interieur tissu prepare, Modele Porges 


Ces bougies, qui par leur grande souplesse et elasticity peuvent avantageusement remplacer la bougie 
oesophagienne en soie, sont construites sur le meme principe que les bougies uretraies N os 166 et 174 (voir 
la notice, planche 11). Nous fabriquons ces bougies du N° 15 au N° 33 de la Filiere frangaise et sur 
demande speciale au-dessus du N° 33. 


N. B. — FiliOre oesophagienne, voir N° 150, planche 31 



(Voir planche 12 pour le texte) 
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II. SONDES (ESOPHAGIENNES 

alimentation artificielle et LAVAGE DE L’ESTOMAC 
(a) en gomme (assorties a m et deux csils) 


95 Sonde oesophagienne cylindrique, 

96 Sonde oesophagienne olivaire, 

o 196 Sonde oesophagienne a bequille, du D r Cotard 

97 Sonde oesophagienne cylindrique en double tissu de soie, 

98 Sonde oesophagienne olivaire en double tissu de soie, 

Nos Sondes cesophagiennes se font du N« 9 an 60 de la filifere Charrifere (Voir N os 150 et 151, plancLe 31) 
et ont 80 c/m de longueur environ. 

99 Sonde oesophagienne percee du bout, allant sur la bougie conductrice 


(Voir N° 94 planche 16) 


Se fait du N" 9 au 48, filiOre Charri 


)Oil\Qr 



Atelier de polissage (Sarlat). 





Grandeurs Naturelles 



















II. 


SONDES CESOPHAGIENNES 


N os 

100 

100 bis 

100 ter 


o 999 

1000 
1000 Ws 
o 1000 ter 


(Suite) 


(b) En caoutchouc rouge pur, surface polie 

(Voir Notice pour notre caou.tch.oue, plancbe 10) 


Sonde oesophagienne a oeil veloute et bout cylind., long. 55 c/m, diam. 7-12 m/m 
» » » » » 65 « » 

» r> » » » 75 )) » 

Toutes ces sondes peuvent etre fournies au mime prix : 
a — avec un oeil lateral, bout plein ou creux 
b — avec deux ceils lateraux, bout plein ou creux 
c — sans ceils lateraux et trou au bout 
d — avec un oeil lateral et trou au bout 

e — avec einq petits orifices en croix, oeil lateral du cote 
oppose et trou au bout,modele Ewald. 

Les sondes 100, 100 bis et lOOfer sefont egalement sans galerie (genre Jacques Patent). Voir fig. lOOter. 

Tube du D r Fremont gradue par 5 c/m, longueur totale 80 c/m, perce du 
bout et un oeil lateral 

Se fait de 8 et lO m / m de diam&tre 


Sonde oesophagienne a godet, bout conique, long. 75 cm, Mod. Porges depose 

» b » bout olivaire 75 » 

„ « cylindrique, longueur 150 c/m, 8 a 12 m/m, pouvant 

etre introduite par chaque bout avec grand passage interieur du Prof. Oser 

Sur demande, nous pouvons aussi fournir les sondes. Oser en longueurs de 160, 170, 180, 
190 et 200 °/m. 

Les sondes 1000, 1000 bis et 1000 ter sont fournies au meme prix de 7 a 12 m / m de diametre. Une augmen¬ 
tation proportionnelle sera comptee pour les numeros au-dessus de i2 m / m . 
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II. SONDES (ESOPHAGIENNES 

(Suite) 


(b) En caoutchouc rouge pur, a surface polie 

(Suite) 



104 Tube a godet pour lavage de l’estomac entierement en 
caoutchouc moule poli a ceil veloute et perce du bout, 
dit du D r Faucher 

101 ^ Le meme en feuille anglaise rouge (sans l’entonnoir verre). 

402 Tube a godet pour lavage de l’estomac du Prof. Debove 

(Illustration, voir planche 21) 

La partie superieure de l’appareil Debove est formee par un tube en feuille 
anglaise, urii par un raccord metallique a une canule intestinale en caoutchouc 
moule. 

103 Tube du D r Faucher avec entonnoir caoutchouc moule de 
9 c/m ouverture 

O 403 bis Le meme de l m 20 de longueur (modeie anglais) 

404 Tube oesophagien entierement moule avec poire aspiratrice 

Nous fabriquons les tubes cesophagiens en l m 50 de longueur et dans les 
Nos 2, 3, 4, correspondant a 8, 10, 12. 14 m / m de diametre. Tout diametre 
plus fort se fait sur demande avec augmentation proportionnelle du prix. 

304 Entonnoir en verre forme tulipe 

pour Tubes N“» lOl, 101 bis, 102 et 104. 

404 Entonnoir en metal nickele 

pour Tubes N“ lOl, 101 bis, 102 et 104. 


1 ^ 4 ,,'^^ ^ 11 



101 
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II. — SONDES (ESOFHAGIENNES 

(Suite) 


(b) En caoutchouc rouge pur, a surface polie 

(Suite) 


N“ 

103 ter Tube pour gavage de nouveaux nes avec entonnoir f me gobelet env. 6 c/m^ d’ouv. 

Se fait du N" 15 au 18 filiere Cdarriere et de 55 c/m de longueur 

105 Sonde intestinale a double courant en caoutchouc moule, modele Porges, dep. 

Du N° 21 au N° 42 de la filiere Chamere, longueur 40 a 45 c/m. 

105 A Sonde oesophag-. a double courant en caoutchouc moule, modele Porges, dep. 

Du N° 21 au N° 45 de la filiere Charriere, longueur 55 a 60 c 

0 »/»; (14 m/mi 

105 biE Nouvelle Soiide oesophagienne a double courant en caoutchouc du D r Aud’huy, 
modele Porges depose 

Le diametre total exterieur de cette nouvelle sonde est sensiblement reduit par notre procede special 
de fabrication, qui consiste, au lieu de coller les deux tubes composant cet instrument a c6te 1’un de 
l’autre, a faire passer en partie le petit dans Vinterieur du gros. Cette modification donne Si cet 
appareil, sur les systfemes employes jusqu’ici un avantage incontestable. 

105 ter Petit renflement indicateur (modele Porges depose). 

Nous pouvons munir les tubes 101 et 103 de ce petit renflement a la place du trait noir habituellement 
employe 
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C. — DILATATEURS (Rectaux et Vaginaux) 

(a) en gomme 


N“ 

106 Bougie (Sonde-Ganule) rectale cylindrique, 

107 » » » conique 

108 » » » olivaire, 

Ces Bougies se vendent assorties au meme prix jusqu’a 25 m/m de diametre et au-dessus 
avec une augmentation proportionnelle. 

306 Boite metal nickele avec cuvette demontable a fond perfore, contenant un jeu 
de 14 dilatateurs d’Hegard en gomme, modele Porges, assortis dans les numeros 
les plus courants. 

406 Les dilatateurs d’Hegard en gomme se font gradues par millim, de 2 a 30% inclus 



(b) En caoutchouc rouge pur, a surface poiie 

(Voir notice pour notre caoutchouc, planche lO) 


109 

Bougie rectale cylindrique, 

longueur 25 c/m. 


110 

» 

» 

conique, 

» » 


111 

» 

» 

olivaire, 

)) » 


o 109 bis 

» 

» 

cylindrique 

interieur tige metal malleable 

110 bte 

» 

>> 

conique 

)) » 

» 

o Hl bis 


» 

olivaire 

» » 

» 


Ces Bougie's se font assorties jusqu’a 20 m/m de diametre et au-dessus avec augmentation 
de prix. 


N. B. — Filiere rectale. voir N° 151, planche 31. 


niter Sonde rectale a double courant en caoutchouc moule, modele Porges, dep. 

N° 42 de la filiere Charriere, longueur 35 e/ m . 

(14 m l m ] 


Du 1ST 0 21 
(7 -/») 
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D B — CANULES (Lavement et Injection) 


CANULES A LAVEMENT ET POUR LAVAGE INTESTINAL 
(a) en gomme 


112 Canule a lavement droite, 

environ 7 c/m N° 1 

° 113 

„ 



» 10 c/m N° 2 

o 114 

,, 

» 

» 

« 12 c/m ^ N° 3 

115 

» 

» 

» 

» 15 c/m N° 4 

116 

„ 

» 

» 

» 17 c/m K N° 5 

117 

» 

» 

» 

» 20 c/m N° 6 

o 118 

» 

» 

» 

» 22 c/m X A N° 7 

119 

» 

» 

» 

» 25 c/m N° 8 

120 


» 

> 

» 27 c/m K N° 9 

o 121 

» 

» 


» 30 c/m N° 20 

o 121 bis 

» 

» 





N os 12_ . 

14 16 18 20 '22 



c/m 35 

40 45 50 55 60 de long. 


Les Canules precedentes si 

3 font aussi avec bout olivaire. 

122 

Canute a lavement droite conique pour enfants, environ 8 a 9 c/m 

123 

» 

» 

» 

)) » )> 10 a 12 » 

o 124 

» 

» 

» 

a extremite souple du D r Reliquet 

125 

» 

» 

» 

environ 7 c/m K N° IS double tissu soie 

O 126 

» 

» 

» 

» 10 » » 2S » » 

o 127 

» 

» 

)> 

m 

CO 

SK. 

o 128 

» 

» 

» 

» 15 » » 4S » » 

129 

» 

» 

» 

blonde a renflement destine a recevoir le tube 


d’irrigateur, Longueur 

environ 16 c/m 

o 130 

La meme, 

» 


w 20 c/m 

o 131 

Canule pour irrigation 

intestinale, munie de nombreux petits trous sur 


distance de 6 c/m 

du bout, longueur to tale 30 c/m 

132 

La meme, 

8 c/m 


» » 40 c/m 

o 133 

» 

10 c/m 


» » » 50 c/m 

o 134 

» 

12 c/m 


» » » 60 c/m 
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I. — GANULES A LAVEMENT ET POUR LAVAGE INTESTINAL 

( Suite ) 

(b) En caoutchouc rouge pur, a surface polie 

(Voir notice pour notre caoutchouc, planche lO). 


A. Canule conique effilee pour poires : 

Longueurs 8 8 

Diametres intarieurs de l'entonnoir 4 4 5 7 

mo dele fin 


10 12 15 c/m. 

7 748 8 m/m' 


B. Canule a lavement entierement cylindrique : 

Longueurs IQ 15 20 30 40 50 

Diametres exterieurs 5 46 6 47 748 94 10 94 lO 9a 10 m/m. 


CL Canule a lavement cylindrique a petit godet: 

Longueurs 12 15 18 24 30 40 50 c/m. 

Diametres extarieurs 547 7 8 94 lO 94 10 94 10 94 10 m/m 


D. Canule a lavement cylindrique a grand godet : 

Longueurs 6 9 12 15 18 

Diametres extarieurs 5 6 7 7 A 8 8 m/m. 

E. Canule a lavement cylindrique a bout olivaire pour enfants : 

Longueurs 7 K 10 12 c/m 

Diam4tres extarieurs 6 7 4 8 9 m/m 


La meme a lavement pour adultes : 

Longueurs 15 20 

Diametres extarieurs 9 9 4 10 

La meme pour lavage intestinal : 

Longueurs 30 40 

Diametres extarieurs 10 4 11 11 


25 c/m 
10 m/m 


50 

11 a 12 


60 c/m 
11 4 12 m/m 


F= Canule a lavement cylindrique a bout olivaire et grand godet pour enfants : 

Longueurs 7 34 lO 12 ^ c/m. 

Diametres extarieurs 6 7 a 8 9 m/m 


La meme a lavement pour adultes : 

Longueurs 16 20 25 c/m 

Diametres extarieurs 9 9 a 10 lO m/m 

La m§me pour lavage intestinal : 

Longueurs 30 40 50 60 c/m 

Diametres extarieurs 10-11 11 11 12 m/m 

F bis = La meme percee de nombreux petits trous sur 10 c/m de parcours pour 
irrigation intestinale : 

Longueurs 40 50 60 c/m 

Diametres extarieurs 11 11-12 12 m/m 

G. Canule pour lavage intestinal cylindrique, a godet elargi et deux oeils late- 
raux, dite de Plombieres (ou de Quinke) : 

Longueurs 20 25 30 35 40 c/m 

Diametres exterieurs 8 , 9, 10 m/m assortis 

Sur demande, la Canule « G » est egalement foumie percee du bout. 


N. B. — Toute dimension sup4rieure aux diamatres indiquas ci-dessus est sujette 4 une 
augmentation proportionneUe du prix. 
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II. - CANULES POUR INJECTION ET IRRIGATION VAGINALES 
(a) en gomme 

N os 

135 Canule courbe a olive,blonde,a renflement pour recevoir le tube d’irrigateur 


136 

» 


» 

brune 

ou noire 


137 

» 

» 

» 

» 

« 

pour fillettes 

138 

)) 

droite 

» 

» 

» 


Q 13© 

» 

» 

» 

» 

» 

pour fillettes 


140 Canule a irrigation vaginale, a godet et bout elargi portant 4 fenetres 

141 » » » » » percee de trous multiples 


DEPOSE 
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II. - CANULES POUR INJECTION ET IRRIGATION VAGINALES 

(Suite) 


N os 

H-12 

° HH-12 
o H-15 
HH-15 
o H-18 

1=12 
o 1-15 
° 1-18 

J-12 
° J-15 

J-18 

K-16 
o K-20 

O L-16 
L-20 

M 

N 

O 


(b) En caoutchouc rouge pur, a surface polie 

(Voir notice pour notre caoutchouc, planche 10) 


Canule a injection, entierement cylindrique percee de 4 ou plusieurs 
orifices, diametre 9-10 m/m, longueur 12 c/m 

La meme 


La precedente, a godet 


11-12 

9-10 

11-12 

9-10 


15 » 
)> )> 
18 » 

12 » 
15 » 
18 » 


Canule a injection droite, a bout oliv. » 


12 » 
15 » 
18 » 


Canule a injection droite, a godet et bout olivaire 


16 » 

20 » 


Canule vaginale courbe, a godet et bout olivaire, environ » 


16 » 

20 » 


Canule a irrigation vaginale, a godet et bout elargi portant 
4 fenetres, du D r Lucas-Championniere » 16 » 

Canule a irrigation vaginale, a godet et bout elargi, 

percee de 16 trous, dite de Neris » 16 y> 

Canule uretrale du D r Janet, avec raccord caoutch. durci rouge 9-11-13 c/m 

N. B. — Toute dimension sup6rieure aux diametres indiqu6s ci-dessus est sujette a une 
augmentation proportionnelle du prix. 
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E. - SONDES & BOUGIES POUR LES TRAJETS FISTULEUX 

(NEZ ET OREXLLES) 

(a) en gomme 

N °s 

442 Sonde droite cylind. p r la trompe d’Eustache en double tissu soie du D r Deleau 


142 te 

» » conique » 

» 

» 


142 ter 

» » olivaire » 

» 

» 

» 

143 

» a bequille » 

)) 

» 

» d’ltard-Weber 

o 169^ 

» » a ouvert. centrale 

>» 

en gomme 

brune d’ltard 


o 169 ter La meme percee de nombreux petits trous pour le lavage des fosses nasales 
du D r Madeuf 

243 Bougie auriculaire cylindrique en double tissu de soie 
343 » » conique » » 

443 » )> olivaire » » 

o 543 » # baleine (ies 3 formes) 

(b) En caoutchouc rouge pur, a surface polie 

69 Ws Sonde Nelaton a bequille avec ouverture centrale du D r Itard, 16 c/m de long 

69 ter La meme percee de nombreux petits trous pour lavage des fosses nasales 
du D r Madeuf 

143 bis Canule naso-auriculaire 

143 ter n » » du D r Moure avec ou sans entonnoir, modele Porges 

643 Siphon Weber pour douches naso-pharyngiennes ou auriculaires, monture 

(raccords, cou.de, plongeur et canule) caoutchouc durci TOUge 
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F. — INSTRUMENTS VfiTfiRINAIRES 


N°“ 

o 195 Sondes vesicales cylindriques pourchevaux, long. env. 115 c/m, diam. 7 a 12 m/m 

o 295 » uterines pour vaches, long, environ 85 c/m, diametre 20 a 22 m/m 

197 » pour chiens et d’autres petits animaux, en double tissu de soie blonde 

avec deux filets noirs entrelaces, long, environ 50 c/m, diam. 3 a 5 m/m 

Sur demande, nous foumissons aussi les mandrins en jonc pour les 3ST" S 195 et 295 et nous 
nous chargeons egalement de la fabrication de tout autre module de sondes v£terinaires. 


G. — TUBES A DRAINAGE 

En caoutchouc moule rouge a surface polie, perforations 
travaillees et bords arrondis 


N os 

801 
O 802 
o803 

o 803 bis 
o804 

o 80 # is 


Drain moule, coupe par 15 c/m perfore ou non perfore 

» » » 25 » » » 

» » » par longueur de 1 metre perfore 

» » » » 2 » .» 

» » » » 1 » non » 

» » » » 2 » » » 

Drain de 25 c / m place dans un tube verre scelle, sterilise (Voir n° 221, planche 39). 


■sap i«i a 'mrnm 

a-!25° EN AMPOULE BREWETEB ( N° 15 ) 




.Mt 00 ,T STRE D>_» yERI 

d'-i Msmm . 


Tous ces Drains 801 a 804 6,5 sont en feuille moulee d’une qualite speciale a parois extra rdsistantes et se 
font du N° 8 au 36 de la filiere Charriere. 

805 Tube a drainage en feuille anglaise rouge, perfore, par longueurs de 1 metre 

77 Tube double pour le drainage de la vessie, des Prof. Guyon-Perrier 
77 bis Tube a double courant du Prof. Guyon 

78 Tubes en croix, Y et T pour le drainage par le vagin du D r Pozzi 

(assortis jusqu’au N° 30 de la Filiere Charriere) 

Drain uterin de Greenhalg (voir n* 279, pianche 13). 

Drain de Malecot 


178 
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N° s 

810 

811 

812 

813 


N °s 

O 814 
o 815 
o 816 
817 


H. — BANDAGES HERNIAIRES 


— BANDAGE HERNIAIRE EN GOMME SOUPLE 

a cremaillere, modele Porges depose 


Notre bandage special offre les avantages suivants : 

1° Grande legerete. 

2° Entretien plus facile, nettoyage complet par l’eau savonneuse. 

3° Le ressort toumant sur un pivot permet de baisser ou de relever la pelote suivant la hernie, ce qui 
simplifie considerablement l’application de notre bandage. 

4« Pour amortir la pression du bandage sur le corps, nous regions le ressort dune game lavable et 
changeable. 

5° La couverture speciale du ressort preserve ce dernier contre la rouille. 

6° La composition gommeuse de la pelote .specialement preparee pour ce bandage, est garantie lavable et 
sterilisable. 

7° Le ressort est de premiere qualite. 

8° Les differentes pieces du bandage (ressort, pelote, gaine) etant demontables, on peut facilement rem- 



Tous ces bandages sont livres avec leur gaine et sous-cuisse tricotees. 

Les pelotes se font en trois grandeurs (indiquer les N 05 1, 2 et 3 ci-contre) et de forme poire ou corbin 
(La specifier en donnant la commande). 

Les ressorts de notre bandage se trouvent prets a livrer dans les longueurs de 75 a 90 e j m . 

Toute autre dimension ou forme de pelote et de ressort sur demande. Nous nous chargeons egalement 
du gommage des pelotes que nos clients voudront bien nous confier. 


H. — BANDAGE SANS RESSORT, A CEINTURE ELASTIQUE 
EXTRA-FORTE, MONTEE SDR PELOTE GOMME, MODULE PORGES 



Les pelotes de ces bandages peuvent etre fixees dans la position exacte de la bernie du. patient. 


Indiquer la forme de la pelote (poire ou corbin) et la grandeur 1, 2 ou 3 (voir ci-contre). 
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in. — BANDAGE GOMME NOIRE MODULE MILITAIRE 


818 Bandage simple ressort circulaire pelote poire 

819 » » » » » corbin 


820 » double brise, ressorts demi-circulaires, pelote poire 


821 » » » » » » corbin 



144 Trousse d’urgence pour catheterisme instantane du D r Desnos 

Dans le but d’offrir au praticien un assortiment d’instruments uretraux en gomme pouvant etre commo- 
dement loges dans la poche, nous avons compose (prenant comme base la sonde de trousse du D r Desnos), 
notre- “Trousse d’urgence pour le catheterisme instantane”. La disposition aseptique de 
l’intdrieur de cette petite trousse en permet le nettoyage complet. La trousse d’urgence contient : 

1° Une tige creu.se metallique representant la partie inferieure (la plus rigide) de la sonde ou de la 
bougie sur ,laquelle peuvent se monter : 

2° Une sonde cyiindrique en 
3° Une sond§ olivaire 
4° Une sonde 'A bAquille 
5° Une bougie olivaire 
Nous avons ajoute ensuite : 

6° Deux bougies exploratrices du Prof. Guyon a deux differentes boules se montant 1’une sur 1’autre 
et pouvant s’adapter en cas de besoin sur : 

1° Une bougie filiforme armee, 

8 ° Une sonde Neiaton a entonnoir, 

9° Un flacon en verre a bouchon emeri pour vaseline, etc. 

Nous pensons qu’a l’aide de ce petit arsenal assez complet et facile a transporter, le praticien ne courra 
plus le facheux inconvenient d’etre sans instrument en face d’un catheterisme inattendu et urgent et 
qu’il pourra facilement se tirer d’un embarras momentane. 

Toute garantie est d’ailleurs donnee par la solidite des armatures des instruments et de la tige metal¬ 
lique des trois modeles que nous ofirons ci-dessous. 

Nous pouvons remplacer avec la plus grande facilite les instruments en gomme mis hors d’usage par de 
nouveaux, en employant les memes armatures, ce qui n’implique que tres peu de frais. 

Nous avons etabli les modeles suivants : 

Trousse modele A, avec tige argent munie de vis de surete a l’interieur, armature argent des sondes et 
bougies gomme ; 

Trousse modele B, la meme en maillechort; 

' Trousse modele C, avec tige maillechort ou gomme a vis simple, armatures maillechort. 


Formant 

la partie superieure 
et plus flexible 
de l’instrument. 
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J. — FILIERES 


149 Filiere Charriere pour Sondes et Bougies uretrales, divisee par tiers de millimetre, 
commenfant par N° 1 = 1/3 m/m et allant jusqu’au n° 30 = 10 m/m 

a - en forte carte glacSe forme ovale (peat 6tre fournie sur demande au nom du client) 
b — en m6tal nickels forme rectangulaire. 
c — en metal fort nickele forme ovale. 

149 bis Filiere Bartrina a trous ovalaires verticaux (ne se fait pas en nature) 



149 ter Filiere Bastos-Wishard a trous ovalaires horizontaux (ne se fait pas en nature) 



249 Filiere Freudenberg a trous triangulaires (ne se fait pas en nature) 



150 Filiere pour Sondes et Bougies oesophagiennes faisant suite a la filiere Char¬ 
riere (149) par tiers de millimetre jusqu’au n° 50 = 16 2/3 m/m, en metal nickele 

151 Filiere pour Sondes et Bougies rectales, suite de la filiere cesophagienne (iso) 
et allant en augmentant de 1 m/m par numero a partir du n° 51 = 17 m/m 
jusqu’au n° 65 = 31 m/m, en metal nickele 




TABLE COMPARATIVE 

entre les Filieres frangaises, anglaises et americaines 



















DEUX1EME PFSRTIE 


Materiel poor la sterilisation et la 
conservation des instruments en gomme 
et caoutchouc souple. — Divers articles 
en metal, verre et porcelaine. 
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A. — APPAREILS A STERILISATION 


N“ 

825 Appareil pour la sterilisation des sondes et bougies en gomme et caoutchouc 
et autres instruments de chirurgie par les vapeurs de formaldehyde. Modele 
Porges, brevete S. G. D. G. 

Ce sterilisateur est constrait sur le principe de la production des vapeurs de formaldehyde 
par la combustion incomplete d’alcool metbylique au moyen de l’incandescence d'une toile 
de platine. 

On remplit le reservoir A a moitie avec de l’alcool methylique (esprit de bois) de bonne qualite (au 
moins 90°) et on replace le bouchon B, par lequel on a fait le remplissage, sans le serrer k fond, de 
manibre a laisser la prise d’air B’ libre. En poussant le petit bouton C, qui se trouve sur la bague 
mobile, de gauche a droite, on ouvre l’orifice et on peut, de cette fa$on, soulever le petit support D et 
mettre a jour la meche de la lampe. 

Ceci fait, on toume le support de gauche a droite de maniere a placer la raquette de platine E (la toile 
de platine) a une distance d’environ 1 centimfetre au-dessus de. la mfeche, puis on allume jusqu’k ce que le 
platine devienne rouge sombre. 

Une fois arrive la, on eteint la flamme et c’est a ce moment — la raquette de platine Atant toujours 
rouge — que les emanations des vapeurs de formaldehyde commencent a se degager et a monter dans le 
cylindre en verre ou les instruments a steriliser sont suspendus. 

Avoir soin, avant la sterilisation complete, de laisser echapper l’air qui se trouve dans le cylindre par le 
trou pratique dans le milieu du couvercle. 

Plus la raquette est rapprochde de la flamme, plus la chaleur devient intense et a comme consequence 
immediate de produire des vapeurs de formaldehyde dans une proportion plus forte. Nous avons ajoute 
dans 1’appareil un petit tube en verre pouvant contenir une sonde et se-fermant a chaque extremite par 
un bouchon cane, en caoutchouc. Ce tube doit permettre au malade de faire steriliser sa sonde, sdance 
tenante, par les soins du docteur chez lequel il se trouve en consultation. 

Poids total de 1’appareil. environ 6 k. lOO. 

Le meme appareil petit modele, pour une sonde seule, pour usage des 
malades. 


826 




827 
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A. — APPAREILS A STERILISATION 

{' Suite) 


N? 

827 Nouveau sterilisateur au formol “ Le Radical ” modele Porges, depose. 

Cet appareil est base sur l’application pratique des proprietes bien connues des vapeurs de formol pour 
la sterilisation des sondes. 11 est destine a rendre de grands services aux malades astreints aux cathete- 
rismes journaliers repetes et sera aussi d’une tres grande utilite au medecin qui pourra, sans les dete- 
riorer, aseptiser rapidement et garder longtemps steriles les instruments en gomme et en caoutchouc, au 
besoin certains instruments metalliques (uretroscopes, meatotomes, etc.) et particulibrement les 
cystoscopes et les sondes ureterales. 

A la partie inferieure est un reservoir metallique (B) pouvant contenir de l’air ou de l’eau ; un flotteur (D) 
indique la hauteur du liquide. 

Un long tube mobile (A), de fort cristal, cylindro-conique, repose sur le reservoir ; il's’y fixe, formant 
ainsi une sorte de cloche, gr&ce a un plateau superieur, une tige centrale et un levier (E) ; la fermeture 
est rendue hermetique par l’interposition de rondelles de caoutchouc. 

Les instruments a steriliser sont suspendus dans une filiere en haut de l’appareil ; ces filibres sont de 
differents modbles, interchangeables, suivant les instruments. 

De petits crochets, sur l’axe, servent a suspendre les instruments metalliques. Un thermombtre, trbs 
visible, permet de regler et d’arreter la temperature necessaire a la sterilisation ; sur le couvercle est 
adaptee une soupape de surete. 

A l’extremite inferieure de la tige centrale est une petite assiette destinee a recevoir les pastilles de formol; 
elle est munie de trous qui facilitent 1’ecoulement des vapeurs condensees. 

Le chauffage se fait soit par une lampe a alcool, soit par tout autre procede. 

Pour steriliser une sonde seule, la garder indefiniment et la transporter ensuite aseptiquement, on place 
dans la filibre un petit tube special en verre appele : 

828 Tube individuel a simple fermeture. 

La fermeture nouvelle en est particulibre : le couvercle d, perfore de 6 petits trous, laisse passer une tige 
taraudee c, qui porte a son extremite une plaquette a. Le tube individuel etant suspendu dans le stbrilisa- 
teur, les vapeurs penbtrent librement par les 6 trous ; la sterilisation finie, on sort le tube en le saisissant 
par l’anneau; par son propre poids, le couvercle vient reposer sur la plaquette a. On fait alors vivement 
descendre le curseur b et l’on obtient une fermeture hermetique ; la plaquette garnie de caoutchouc obture 
les orifices et son adherence est parfaite. 

La sterilisation par le formol est obtenue : 

1° Soit A froid, par la simple evaporation de la pastille de formol (procede lent) 

2" Soit a chaud, on par l’air sec, on par les vapeurs humides. 

L’un ou l’autre procede reiid.ent infiniment plus rapide le degagement du formol. 

Cet appareil a ete presente par le DT Paul Guillon a la huitibrne session de l’Association 
frangaise d’urologie, a Paris, le 22 O.ctobre 1904. (Voir le compte rendu et experiences faites 
au laboratoire Masselin-Herisson, etc.) 

Poids total de l’appareil, environ 4 k. lOO. 

o 829 Tube individuel a double fermeture. 

830 Pastilles de formaline, la boite metal de 50 pastilles. 
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A. 

N“ 

831 


Be 

N OB 

445 

145 bis 
o 145“ 

245 

o 146 
146 b 


— APPAREILS A STERILISATION 

( Suite ) 


Sterilisateur-Bouilleur en metal nickele, d’une seule piece. 

Ce bouilleur portatif a pieds pliants peut egalement servir a la sterilisation d’autres instruments. Le 
plateau interieur mobile est perfore et l’appareil peut etre chauffe au gaz, alcool ou tout autre procede. 
Dimensions du reservoir : 

420 m/m de longueur, 120 m/m de largeur et 80 m/m de hauteur. Poids total du sterilisateur : environ 
2 k. 500 (sans 1’appareil chauffeur). 

Ce sterilisateur est fourni sans appareil chauffeur; sur demande, toutefois, nous pouvons le livrer. 


SUPPORTS EN METAL NICKELfi 


Support mural toumant sur planchette chene, 12 tubes porte-sondes de 30 m/m 
diametre. ' 

Le mtoe a six tubes. 


Support mural lineaire, compose de deux bandes metal nickele, avec pinces 
pour recevoir 3 , 6 , 9 , 12 etc., tubes porte-sondes de 30 m/m. 

“ Le Magenta 55 support mobile toumant sup bu system© de foille, 
a © tubes de 3© m / m » Modele dlSpossi?, 


Support mobile tournant, entierement nickele, comprenant 12 tubes porte-sondes 
de 30 m/m. 


Le meme a 6 tubes. 


Les supports 146 et 146 bis ont leurs pieds remplis 
de plomb, pour avoir plus de stability. 



24 5 
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B. — SUPPORTS EN MfiTAL NIGKELE 

(Suite) 


44 © ter Support pliant, forme chevalet, a six tubes de 30 m/m de diametre, ome d’une 
filiere Charriere. Modele Porges, depose. 

Ce nouveau support se recommande par sa grande simplicity et peut etre completement demonte pour 
faciliter le transport. Sur demande, nous fournissons la filiere gravee au nom du client. 

24© Vitrine-support avec cotes ouvrants, pouvant contenir l’arsenal complet d’ins- 
truments pour le traitement des voies urinaires. Monture metal nickele, garnie 
de verre double et opaline. Modele Porges, depose. 

Ce gracieux petit meuble de 60 c/m de hauteur, 52 c/m de largeur (diveloppe environ 130 c/m) 
et 37 c/m de profondeur, est construit de la fagon suivante : 

Les deux c6tes lateraux sont mobiles et se developpent en eventail, simultanement avec les deux battants 
de la porte de devant. Ces quatres parties ouvrantes sont garnies de 12 tubes en verre de 30 m/m avec 
bouchons pour les sondes et bougies, tandis que les deux tablettes en glace a hauteur variable sont 
destinees a recevoir tous les autres instruments du praticien. La paroi inferieure en opaline peut supporter 
une cuvette remplie d’un liquide disinfectant, permettant une immersion immediate del’objet utilise. Cette 
vitrine, qui se ferme a cle, peut etre placee sur une table ou mime accrochee contre un mur. Dans ce 
dernier cas, nous pouvons livrer deux supports consoles pour mieux la soutenir. 

Elle est demontable pour faciliter Pemballage et le transport et pese environ 25 kil. 500 sans les deux 
tablettes en glace. Les deux tablettes pesent ensemble environ 5 kil. 100. 

Sur demande, nous pouvons munir cette vitrine d’une troisieme tablette. 
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G. — TUBES, CUVETTES, BOITES 

pour la conservation et immersion des instruments 


147 Tube porte-sondes en cristal avec bouchon caoutchouc a tete carree (grandeurs 

1, 2 et 3). 

447 bU Le meme avec panier a formol en porcelaine (grandeurs 1,2 et3>. 

147 ter Le meme avec panier a formol a fosset pour retirer la sonde (grandeur n* 1 

seulement). 

Les 3 tailles pour ces tubes sont n? 1 s= 30 m/m, n' 2 = 35 m/m et n° 3 = 42 m/m. 

Pour les bouchons seuls, voir n‘ 1527 planohe 41. 

247 Cylindre a pied en verre fort avec couvercle a bouchon rode et filiere verre 
interchangeable pour laisser suspendre les instruments en gomme et caoutchouc. 

Hauteur 40 c/m, largeur du cylindre 10 c/in, largeur de la partie evasee 12 c/m. 

347 Cuvette rectangulaire en cristal avec couvercle pour immerger les instruments 
dans une solution antiseptique. 

Longueur 40 c/m, largeur 7 X c/m, bauteur 5 X c/m. 

447 Boite rectangulaire en nickel avec couvercle, pour immerger les instruments 
dans une solution antiseptique, divisee en deux compartiments. 

Longueur 42 c/m, largeur 23 c/m, bauteur 8 c/m. 

547 Cuvette rectangulaire en faience sans couvercle, pour immerger les instruments 
dans une solution antiseptique, divisee en trois compartiments. 

Longueur 44 c/m, largeur 19 c/m, bauteur 6X c/m. 

647 Boite rectangulaire en tole emaillee avec couvercle, pour immerger les instru¬ 
ments dans une solution antiseptique, divisee en trois ou quatre compartiments 
a cloisOns mobiles en glace. 

Longueur 40 c/m, largeur 22 c/m, bauteur 7 X c/m, (3 compartiments). 

» 45 » , » 30 » , » 7 X * , (A » )• 
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D. — ETUIS PORTE-SONDES. - SERINGUE A VASELINE 


N? 

148 Boite ea aluminium ronde 10 c/m de diametre avec petit reservoir pour la 

vaseline (avec ou sans gaine) 

148 b l s La meme, forme ovale 14x8 1/2 c/m. 

148 Boite en metal nickele du D' Nogues, forme meplate, pouvant contenir un 
assortiment de sondes et bougies pour le catheterisme d’urgence. 

Cette boite est munie d’un fond mobile formant “ panier a formol ” 

Elle peut egalement servir a la sterilisation des instruments qu’elle contient, deux petits trous pratiques 
dans ses parois permettant la circulation de l’eau bouillante ou des vapeurs. 

Sur demande nous pouvons fournir pour Xes n“ 148, 148 bis et 148 ter, des gaines en daim 
double de cbevreau blanc, avec fermoirs niekeles. 

248 Seringue a vaseline sterilisee pour graisser la sonde. Modele Porges, depose. 


E. — MANDRINS EN MfiTAL 

348 Mandrin du Prof. Guyon, en metal nickele forme bequille avec cone fixateur. 
448 Le meme, forme courbe. 

548 Le meme, avec courbure Benique. 

648 Mandrin pliant pour etre place dans une trousse de poche avec cone fixateur. 
748 Mandrin a coulisse pour trousse avec cone fixateur. 

848 Fixateur a trois griffes. 

Ce fixateur a trois griffes, dont tous nos mandrins peuvent etre munis & la place du cdne ordinaire, est 
. completement demontable pour le nettoyage. 

Mandrins pour sondes a urdteres, voir plancbes 1 et 8. 



PL. 38 



POR.GES 


PORGES 














PL. 38 


F. - URINAUX - PROTEGTEURS A EAU GHAUDE - 
IRRIGATEURS 


N°. s 

152 Urinal de lit, en porcelaine, pour femme (B t4 S. G. D. G.), avec partie rentrante 
dans le vagin, livre en boite riche carton. 

Ce petit urinal pratique, dont la partie A rentre dans le vagin, reste en permanence tout le temps que la 
malade est couchee. De cette maniere, elle peut uriner sans Stre derangee de sa position ni incommodee par 
des appareils encombrants (bassin, vase, etc.). Un tube d’ecoulement est adapteau goulot C. 

153 Le meme, avec partie rentrante allongee (livre sans boite). 

154 Urinal portatif en porcelaine, pour femme (modele americain), livre en boite 
riche carton. 

Cet urinal, dont toute la partie jusqu’a B rentre dans le vagin, est dispose de fagon a pouvoir etre porte 
dgalement pendant le jour. II n’empeche la malade ni de s’asseoir, ni de marcher et ne lui cause aucune 
ggne. 

Voir l’appareil complet avec le recipient caoutchouc n." 1625, plancbe 46. 

Les urinaux 152, 153, 154 sont livres sans tube d’ecoulement. 

155 Urinal aseptique en verre, pour homme, du D r Duchastelet. 

Modele special pour recueillir les depbts de gravier. 

256 Urinal aseptique en verre, pour femme. 

257 Protecteur a eau chaude, en porcelaine, avec canule irrigatrice en caoutchouc 
souple. 

Cet appareil sert pour injections vaginales de 45 a 50°. Le protecteur P lui-meme obture completement, 
par sa partie elargie, le vagin. Le liquide injecte sort par les orifices pratiques dans la tete de la canule N 
et revient par les trous se trouvant dans le protecteur. Le tube d’ecoulement D n’est livre que sur demande. 

357 Laveur anal, en porcelaine, avec canule en caoutchouc souple, pour le traite- 
ment des hemorroides. 

Dans certains cas, cet appareil peut egalement etre employe pouf irrigations vaginales comme le n° 257. 



359 Irrigateur (Douche d'Esmarch) en porcelaine, avec couvercle. Modele special 
destine pour le protecteur 257 . I litre et 2 litres. 

Les irrigateurs 359 sont foumis sans tube ni presse-tube. 

160 Cuvette en porcelaine, modele special pour la toilette intime de Thomme. 
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G. - 

CANULES EN VERRE, PORCELAINE, 

N" 

200 

Canule uretrale 

en cristal du D r Janet. 

201 

» 

» 

» avec bague du Prof. Albarran. 

202 

» 

» 

» a entonnoir para-liquide. 

203 

» 


» a double courant de Mai'oki. 

204 



en porcelaine du D r Janet. 

205 


» 

)> avec bague du Prof. Albarran. 

206 

» 

>’ 

en cristal a protecteur, du D r Tuffier (moyenne). 

207 


» 

» » (grande). 

208 

» 


du Df Lavaux (sans olive). 

209 

n 

» 

» » » (avec olive). 

210 

» 

nasale ronde en porcelaine. 

211 

n 

)) 

meplate » 

212 

» 

» 

» ' en caoutchouc durci rouge. 


215 bi 


213 Embout en verre pour seringues vesicales, 

214 » en porcelaine » » 

215 » en caoutchouc » » 

215 1S » » » » avec etranglement. 

216 Fosset en porcelaine pour sondes a demeure. 

217 Robinet en metal nickel e pour sondes. 

218 Dilatateur en gomme pour le meat urinaire (Meatometre) Mod. Prof. Finger. 

H. — STERILISATION 

219 Modele d’un tube en verre avec bouchage special contenant une sonde ou 
bougie en gomme sterilisee a une temperature de iyo° 

Nous nous chargeons de la sterilisation de nos instruments en gomme par le precede brevete Robert 
et Carriere. Les tubes sont sounds a 1’autoclave a la vapeur d’eau saturee sous pression. La dessication est 
obtenue par une detente brusque de la vapeur a double paroi chaude. Le bouchage des tubes se fait 
avant la sterilisation par un fort tampon, de coton serti par une bagiie metallique. Ce tampon laisse 
penetrer facilement la vapeur et constitue un bouchage parfait qui empeche toute contamination apres la 
sortie de 1’autoclave. La conservation aseptique est done indefinie et 1’instrument est garanti sterile d 
Vouverture. 



Les sondes Nelaton sont autoclavees a 125 0 en tubes scelles. 

L’ouverture de ces tubes se fait par arrachement et 
sans trait de lime, la cassure est nette et sans danger. 

Les drains en caoutchouc sont sterilises de la meme fa 9 on que les sondes 
Nelaton. 







TROISIEME PFSRTIE 


Objets cn fcuillc anglaise ct 
caoutchouc moulc pour operations ct 
traitement special des maladies des 
voies urinaires, etc., etc. 
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1500 


1502 A 



I 
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1500 Aleze en feuille anglaise grise sur baguettes, poche et tube d’dcoulement 

100 ^x 160 ^ 

Toute autre dimension sur demande. 

1501 » de Smester en feuille anglaise noire a anneau mobile 

Cette aleze est employee pour recueillir et diriger dans un seau les liquides provenant d’injection. 

1502 » de Kelly en feuille anglaise rouge 

modele A pour operations en gdndral 

» B avec poche » » obstdtricales 

» C » » pdrineales 


1503 Appareii de compression pour amputation, d’Esmarch 

Cet appareil est compose, d’une bande en tissu elastique de 5 metres sur 6 c / m de largeur, d’un 
tube en caoutchouc moule muni a chaque extremite d’une chainette nickelee, le tout loge 
dans une boite carton. 


1504 


Appareii 

» 


» 


de compression pour amputation, de Nicaise 
pour douches nasales ou auriculaires de Weber (Voir 
» injections uretrales ( „ 

» » vdsicales ( „ 

» gavage des nouveaux nes ( ,, 


N° 643, planche 27) 
» 181, » 13) 

» 281, » 13) 

» 103 ter » 27) 


1505 Apparei! 
Appareii 


» anus contre nature 
» fistule rdnale persistante 
» mdat hypogastrique 


(Voir N° 1608, planche 45) 
( » » 1607, » 45) 


1506 

1507 

1508 


Appareils a deux boules noires pour pulverisateur Richardson 
* ^ renforcees pour thermocauteres 

» Pulverisateur avec monture a cloche caoutchouc durci rouge, canule 
droite ou courbe, ballon coteld rouge a soupape, flacon cristal 

Cet appareii peut egalement servir pour douches nasales. Nous ajoutons dans ce cas une canule 
droite avec une petite olive nasale en caoutchouc souple. 
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1512 


1510 


1514 


1516 


1519 



1527/1 1527/2 
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N os 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1514 

1515 

1516 

1517 


1518 

1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 


1525 

1526 

1527 


1528 


B 


Halles nasales tout caoutchouc gris 4 grandeurs (de 25 a so gr.) 

» » » rouge » ( » » ) 

» » en caoutchouc stridav. olive nasale souple ddmontable (25 gr.) 

. » » tout caoutchouc gris avec bout olivaire 4 grandeurs (de 25 a. so gr.) 

» » » » rouge » » » ( » » ) 

» a lavement pour enfants, avec canule gomme, 2 grandeurs (de 40 a so gr.) 
» » » en caoutchouc strie avec canule souple (25 gr.) 

» pour injection urdtrale, avec canule os, 5 grandeurs (de 10 a so gr.) 

» » » auriculaire » » 



Ballon du D r Champetier de Ribes (Voir N°8i, pianche 13 ) 

» » Petersen ( » » so, » 13 ) 

Bandages herniaires en feuille anglaise grise, rouge ou noire: 
Simples, pour enfants, de 30 a 55 % de longueur 
Doubles » » » » » » 

Simples » cadets 60 a 70 & » 

Doubles » » » » » 

Simples » adultes 75 a 110% » 

Doubles » » » » » 


Bande a pansement, dite de Martin, en feuille anglaise noire avec liens 5 metres 
de long, sur 5 de larg. 

Toute autre dimension sur demande. 

Bande hdmostatique d’Esmarch (Voir n° 1503 , pianche 40 ) 

» de Nicaise ( » 1504 » 4 i) 

Bonnets a glace double courant, pour enfants 
» » » » » hommes 

Bouohons en caoutchouc moule rouge a tdte carree pour tubes a sondes. 

N os 1 2 3 

Diametre 30 % 35 42 % 

Pour les tubes verre complets avec ces bouchons voir les numeros 
147, 147bis et 147 ter, pianche 36. 

Bouteille a eau chaude (dite bouillotte) forme rectangulaire av. anse (30 x 18^) 

Toute autre dimension sur demande. 


1529 OouvePture en flanelle unie ou fantaisie pour ces bouillottes. 
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Canules en caoutchouc durci noir a double usage 
» » » rouge » 

Canules en porcelaine et verre (Voir n os 200 a 211 , pianche 39 ) 

CeintUPe ombilicale en feuille anglaise avec pelote a air fixe ou a air fibre 

pour enfants 30 a 55 

» » » » » pour cadets 60 a 70 % 

» » » » » pouradultes 75 a 100 & 

» » » » » p. adultes. extra 105al25 

Ceinture en tissu elastique pour pessaires et urinaux. (Voir N° 1696, planclie 44). 

Chaussettes en feuille anglaise pour enfants 12 a 18 c / m de long. 

» » » » cadets 19 a 23 » » 

» » » » femmes 24 a 27 » » 

» » » » hommes 28 a 31 » » 


>> » » » cadets 19 a 23 » » 

>> » » » femmes 24 a 27 » » 

» » » » hommes 28 a 31 » » 

Clysoir genre americain, en caoutchouc mould rouge, modele Porges 
» » Enema, sans soudure, en caoutchouc verni orange ou noir 

» de poche, en feuille anglaise, pour lavement (3 tailles) 

Coussins en feuille anglaise de 25 a 50 % de diamdtre 


rond‘ fer a cheval demi-rond carre 

Les Coussins A, C et D peuvent etre fournis egalement avec fond. 

Coussin en feuille, forme bidet. Dimensions : 


Couvre-Speculum en feuille anglaise 

Speculum Fergusson (Voir N» 82, planche 14;. 


31 x 42, 34 x 45, 38 x 50 5 
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N °s 

1550 

o 1551 

1552 

1553 

1554 

1555 


o 1556 
1557 


1558 
o 1559 

1560 

1561 


1562 
o 1563 


1564 

1565 

1566 


1567 

1568 

1569 

1570 


D 


Dilatateur de Barnfcs, en feuille anglaise, avec robinet (5 grandeurs) 

Dilatateur de Taraier (Voir n» 372 , 11 ) 

Dissolution de Para pur 

Doigtiers pour Docteurs, en feuille sans soudure, livr^s en boite metal p. 1 douz. 

» le massage digital, en feuille anglaise, du D r Legueu, am protege-main. 

» doubles, en feuille anglaise pour toucher vaginal, avec protege-main 
Douche d Esmarch en feuille anglaise ou moulde, petite ouverture avec cou- 
vercle, armature mdtal nickels, canule caoutchouc durci double usage, de 1 a 4 
litres de contenance. 

La m6me, avec partie fenetree. 

Douche pour lavage de la vessie, avec robinet mdtal s’adaptant a la sonde, 
contenance 1 litre 

Douche nasale (Voir N° 643, planclie 27 et 1508, planclie 40 ) 

Drains ( » » 801 et suivants, planche 28 ) 

E 

Entonnoir en feuille anglaise p r Speculum Fergusson 

(Voir N° 1549, planche 42) 

F 

FixateuP pour Sondes, Canules, etc. (Voir n° 79 et suivants, page 13 ) 



Gants en feuille anglaise fine pour la chirurgie 

* » » » avec manchettes 

Gardenings en feuille anglaise, sans ceinture 
» » avec ceinture 

Gaveuse pour nouveau ne (Voir N» 103ter, plsT,ohe 21) 

I 

Insuffiateur en caoutchouc moule rouge pour pessaires a air, etc. 

^ » » » grand modele special pour coussins 



L 

LanG€=poudre en caoutchouc durci rouge, droit, avec balle rouge striee 
>> » » » » courbe » » » » 

» » » » pour iodoforme, reservoir verre, 

canule droite et courbe 

(Voir planche 42 pour les gravures des N os 1564/6) 

M 

Masques pour l’eczema, en feuille anglaise, pour enfants 
^ ^ » » » adultes 

Hatelas hydrostatiques capitonnds, a air ou a eau 

Dimensions en c/m. 25x35, 35x50, 40x60, 50x70, 60x80, 70x90, 80x105, 85x120. 

FJ at© I as hydrostatique du D r Duchastelet, a elements independants 

Chaque element ayant 55 e/m. de long sur 18 c/m. de larg., il est facile de combiner un matelas 
d une longueur voulue. 
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1571 



1572 



1574 



1587 



1575 



1586 
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N °s 

1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 


1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

1594 

1595 

1596 


P 


Pelote hemorroi'dale en feuille anglaise sur plancher, avec coussinet et robinet 
» perindale » » » * * 

» pour la chute du rectum, forme chapeau 
» » » » » olivaire 


Pessaire anneau a ressort du D r Dumontpallier, des N os 1 a 12 
» le meme, avec membrane 

» de Gariel, en feuille anglaise, forme pelote, avec robinet 


» 

» 

» 

» 

» poire » 

» 

» 

» 

» 

a 4 cotes » 

» 

» 

» 

» 

forme gimblette, rond, avec robinet 

» 

» 

» 

» 

» » ovale » 

» 


» 

» 

» » rond a cuvette av. robinet 

» 

» 

» 

» 

a cuvette et retroversion » » 

» 

d’Alembert 

» 

» 

forme pomme, avec robinet 

» 

rond 

» 

» 

a air fixe 

» 

» 

» 

» 

» avec petit tube et robinet 

» 

ovale 

». 

» 

» 


» 

» 

» 

» avec petit tube et robinet 

Insufflateur 

pour ces pessaires (Voir 1562, pianche 43) 

Pessaire de Greenhalg 



(Voir N" 279, pianche 13) 


a tige, de Ndlaton 


( » » 379 » 13 ; 


Pessaire sur plancher de Gariel, avec robinet 

» » » a tige forme champignon, avec robinet 

» » » a tige mobile en caoutchouc durci 

» » » Releveur uterin de Borgniet (5 tailles) 

» » » Redresseur » » (1 seule taille) 

Pessaire sur plancher moule forme champignon (3 tailles) 

» » » » » » a cuvette (4 tailles) 


Ceinture en tissu dlastique pour ces pessaires ('voir illustration sr» 1624 , pianche 46 ) 
Plancher hemorroidal (Voir N° 1571 ci-dessus) 

» perineale ( » » 1572 » ) 

Plaque fixatrice mobile pour canules, drains, etc. (Voir 79 bis, pianche 13 ) 

( » » 1523 » 41) 


Poche a eau chaude 


» de proprete ou d’ecoulement 
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N °s 

1597 

1598 

1599 

1600 
o 1601 

1602 


1603 
0 1604 
1605 
o 1606 


° 1607 
1608 
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P (SUITE) 

Poche pdriodique en feuille anglaise avec ceinture 

Pocket-Syringe (Poire de poche) pour injections dans l’uretre 

Pol res en caoutchouc moule rouge ay. canule os fixe de 1/2 onee (14 p.) a 5 onees (140 gr.} 

* » » » » » demontable, de 3onces(84gr.)al2one. (336gp.) 

A » » » coteld droit, module Porges, ddpos6 

» » » » » courbe » » » 

Les poires 1601 et 1602 ont ceci de particulier, que la partie bombee destinee a exercer la pres- 
sion est munie d une quantite de cotes longitudinales assez saillantes et arrondies. Ces poires 
sont pour cette raison plus faciles a tenir entre les mains. 

Le module courbe offre en plus l’avantage au praticien que celui-ci n’est pas gene par sa main 
en faisant une injection dans la cavity buccale ou dans les conduits auditifs, nasaux, etc. Ces 
poires se font d une seule grandeur d’environ 3 onces (84 grammes) et sont munies d’une ca¬ 
nule en caoutchouc durci rouge a vis et demontable. 

Sauf avis contraire, nous ajoutons pour les poires 1601 et 1602, en dehors de la canule droite 
un embout de chaque-en caoutchouc durci rouge pour les yeux (A), pour le nez (B) et pour 
les oreilles (C). 

Poires moulees tout caoutchouc rouge pour injections uretrales (4 tailles) 

» de Pollitzer, pour insufflation nasale, a 1 canule 
* ^ » » » 2 canules 

» moulee rouge pour aspirateurs des graviers 

Puiverisateur (Voir N« 150 S, planche 40) 


R 

Railonge pour sondes a demeure (Voir n° 274, planche 11) 

Receptacle p r meat hypogastrique av. ceinture peau glacee, montee surressort Delbeau 
» » fistule renale persistante » » » » » 


s 

Siphon de Tuffier fVoir N» ISl, planche 13 ) 



1602 
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flo. ^ (SUITE) 

1609 Suspensoir en feuille anglaise, pour enfants 

1610 » » » » cadets 

>> » » » adultes 


1612 

1613 

1614 


T 

Tube en feuille anglaise quality garantie pure grise, de 1 a 15% diamet. interieur. 
>> » » » » » rouge ou noire » » » 

* » » » » grise, rouge ou noire, au m&tre 

Tube a drainage, moule et en feuille anglaise (Voir N° soi et suivants, pianohe 28 ) 


u 

161 Urinal de jour, en feuille anglaise av. ceinture, suspensoir et sous-cuisses p. enfants 


1616 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» cadets 

1617 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» adultes 

1618 

Urinai de nuit 

» 

a poehe ronde 

» 

» 


» enfants 

1619 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» cadets 

1620 

» » 

» 

» 


» 

» 

» adultes 

1621 

Le mime, avec tube intermediate, 

pour enfants 




1622 

» » 


» 

» cadets 




1623 

» » 


» 

» adultes 





1624 Urinai de jour, en feuille anglaise, pour femme, a ceinture et bavette 

1625 » » et de nuit, en feuille anglaise, p r femme, av. ceinture tissu elastique 

etgodet en porcelaine, av, partie rentrante dans le vagin (voiraussi n» 154, pi. 38) 


V 

Vaporfsateur (Voir ISOS, planche 40 ) 

1626 Vessie a glace, plissee, en feuille anglaise, avec bouchon metal. 16, 18, 20, 22 

24,26,28,30%. 

1627 Vessie a glace, en tissu caoutchout^, avec bouchon metal, 15, 18, 20, 22, 24 26 

28, 30 et 32 %. 

1628 Vide=bouteil!e de Tarnier, av. canule caoutchouc durci, l m 50 de tube etpresse-tube 

Les vide-bouteilles sont fournis sans la corde pour suspendre. 


NOTIOE. Sur.demande, nous nous chargeons de l’execution de tout autre article en caoutchouc. 
II suffit de nous donner un dessin ou module. 



14 13 12 11 10 9 8 7 S 5 4 3 2 1 ro /m 

1612/4 

Diametres interieurs en millimetres 


LISTEDES HUTEURS 


Albarran. . . . 

• 1 . 9. i5- 39 

Alcayde. 


Aud’huy . . . . 


Alembert . . . . 

■'••••• 44 

Bazy... . . 

.... 1 , 4 

Benique. . . . 

• • • • 1 . 37 

Bartrina. . . . 

.... 9 , 31 

Bastos .... 

• • • • 9. 3i 

Bordier. . . . 

. 12 

Bouchard . . . 

. 16 

Barnes .... 

.43 

Borgniet . . . 

.44 

Champetier de Ribes. . . 13 , 41 

Cotard. 

..... 18 

Du camp . . . 

..... 2 

Desnos. . . . 

• • • • 5, 30 

Debove. . . . 

..... 20 

Deleau .... 

. 27 

Duchastelet . . 

• • • • 38 , 43 

Dumontpallier. 

...... 44 

Delbeau. . . . 

. 45 

Esmarch . . . , 

■ 38 . 40 , 41 , 43 

Ewald 

. 19 

Freudenberg . . 

• • • 8 , 9 , 31 

Frank. 


Fort. 

• * • . . 12 

Fergusson. . . 

... 14 , 41 

Fremont . . . 

. 19 

Faucher. . . . 

. 20 

Finger .... 

. 39 


i . * 

4 .n \ *' x 


Guyon. 1,2.3,4,5,10, 

Planches 

12, 15. 28, 37 

Gely. 

• • 3, 5 

Guillon.. 

• • 5, 33 

Green halg. 

13, 28, 44 

Granel. 

... 14 

Gariel. 

... 44 

Harrison. 

• • • .3 

Holt. 

... 10 

Hegard. 

... 22 

Itard. 

... 27 

Janet. ...... ] 

’> IS. 26, 39 

Kelly. 

... 40 

Leroy d’Etiolles . . . 

• • • 3 

Lesi ........ 

• • • 3 

Lefort. 

... 12 

Lavaux . 

• • 13, 39 

Lucas Championniere. 

... 26 

Legueu.. 

. . .. 43 

Mercier .. 

r, 3. 4. 6 

Mallez. 

• • • 3 
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